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Kalisz dnia 31.05.2021r.
RCKiK/18/5/2021

INFORMACJA

W zwiazku z pytaniami dot. postepowania na dostawe i instalacje szeSciu sztuk
wagomieszarek do pobierania krwi pelnej dla RCKiK w Kaliszu, udzielamy nastepujacych

wyjasnien:

1. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z wagomieszarkami kompatybilnych
zgrzewarek do drendéw, wbudowanych i stanowiacych czes¢ urzadzenia?
Odp.: Zamawiajacy nie wymaga zgrzewarek. Postepowanie dotyczy dostawy i

instalacji wagomieszarek bez wbudowanych zgrzewarek.

2. Czy Zamawiajacy dopusci wagomieszarke z dokladnosScia wazenia +/-1% dla zakresu
pomiarowego 350g-1000g? W RCKIK Kalisz oraz innych Centrach Krwiodawstwa w Polsce z
powodzeniem od wielu lat dzialaja wagomieszarki z taka dokladnosScia pomiaru. Z naszej
wiedzy wynika, ze zakres do 500 g z doktadnoscia wazenia +/- 1% moze DbycC
niewystarczajacy do wazenia dostepnych na rynku pojemnikéw wraz z 450 ml krwi.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zapytaniu ofertowym.
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