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Kalisz dnia 02.06.2021r.
RCKiK/18/5/2021

INFORMACJA

W zwiazku z pytaniami dot. postepowania na dostawe i instalacje szesciu sztuk
wagomieszarek do pobierania krwi pelnej dla RCKiK w Kaliszu, udzielamy nastepujacych

wyjasnien:

1. Dot. pkt 3
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia z szalka bez uchwytu na filtr? Szalki w
oferowanych urzadzeniach sa stabilnie mocowane, szerokie, odpowiednio
profilowane, aby zapewni¢ wygodna obstuge i umiejscowienie na nich kazdego
rodzaju pojemnikéw rowniez ze zintegrowanym filtrem in-line.
Odp.: Zamawiajacy dopusci urzadzenie z szalka bez uchwytu na filtr.

2. Dot. pkt 91 10
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dopusci urzadzenia z wyswietlaczem
dotykowym spelniajacym wskazane wymagania Zamawiajacego, stuzacym
jednoczesnie do obstugi urzadzenia?
Odp.: Zamawiajacy dopusci urzadzenie z wyswietlaczem dotykowym
spelniajacym wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym.

3. Dot. pkt. 20
Czy zamawiajacy dopusci urzadzenia z walizka bez dodatkowego organizera w jej
wnetrzu? Budowa walizki zapewnia bezpieczny transport ewentualnych
akcesoriéw w jej wnetrzu oraz ich wygodnego uzycia/umiejscowienia; posiada
dedykowane kieszenie do akumulatoréw, odpowiednie otwory do podlaczania
przewodow akcesoriéw czy zasilania, komore na ewentualne dodatkowe
akcesoria.
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy w zapytaniu
ofertowym.

4. Dot. terminu dostawy
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie terminu dostawy do 12 tygodni od
dnia zawarcia umowy?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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