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Kalisz dnia 14.07.2021r.
RCKiK/18/10/2021

INFORMACJA

W zwiazku z pytaniami dot. postepowania na dostawe 2.500 szt. laboratoryjnych filtréw
antyleukocytarnych do KKP, udzielamy nastepujacych wyjasnien:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci zestawy z wbudowanym filtrem in line w twardej obudowie?
Konstrukcja filtra umozliwia bezpieczne wirowanie, a takze filtracje na uzywanych przez
Zamawiajacego prasach automatycznych.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci zestawy z pojemnikiem odbiorczym na przefiltrowany sktadnik,
,,oddychajgcym® o pojemnosci 1800 ml. ?
Odp.: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym ,pusty
pojemnik odbiorczy o pojemno$ci min. 1000 ml na przefiltrowany skladnik do co najmniej S
dniowego przechowywania”.

3. Czy Zamawiajacy dopusci zestawy, ktore posiadaja etykiety na pojemniku odbiorczym
przeznaczonym do przechowywania UKKP oraz pojemniczku na probki, bez etykiety na
pojemniku zlewczym (do podlaczania/zlewania kozuszkéw leukoctarnoplytkowych? Pojemnik
zlewczy jest pojemnikiem posrednim, ktéry po procesie preparatyki zostaje zutylizowany.
Natomiast skladnik konicowy jest przechowywany w pojemniku odbiorczym, ktéry posiada
etykiete spelniajgca obwigzujace wymagania (ISBT, ISO 3826-2).

Odp.: Zamawiajacy informuje, iz etykiety powinny by¢ na wszystkich pojemnikach.

Z powazaniem
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