
 
 

Kalisz dnia 02.02.2023r. 

RCKiK/18/3/2023 

INFORMACJA 

 

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę inkubatora z wytrząsarką do 

RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu 

ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez 

modernizację i doposażenie w sprzęt” 

(RCKiK/18/3/2023), udzielamy następujących wyjaśnień: 

 

 

1. Pytanie nr 1 dotyczy SWZ, Załącznik nr 3  

Zamawiający wymaga urządzenia (inkubator oraz mieszadło horyzontalne) dostarczonego 

wraz z urządzeniem zapewniającym awaryjne zasilanie dla w/w przez min. 1h czasu pracy 

na zasilaniu awaryjnym - UPS. (rozdz. II, pkt 9). Uprzejmie prosimy Zamawiającego o 

rezygnację z powyższego zapisu i o zaakceptowanie urządzeń wyposażonych w awaryjne 

zasilanie akumulatorowe inkubatora umożliwiające podtrzymanie pracy wyświetlacza, a 

także monitorowanie temperatury i alarmów do 18 godzin oraz awaryjne zasilanie 

akumulatorowe wytrząsarki alarmujące wizualnie/dźwiękowo w przypadku zatrzymania 

urządzenia lub braku zasilania do 2 godzin. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią 

kontrolę urządzeń w przypadku niespodziewanego braku zasilania.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza warunkowe odstąpienie od wymogu posiadania dodatkowego 

urządzenia podtrzymującego zasilanie – UPS w przypadku gwarancji, że urządzenie 

zapewnia  monitorowanie temperatury i alarmów oraz zapewnia awaryjne zasilanie 

wytrząsarki alarmujące wizualnie/dźwiękowo o zatrzymaniu urządzenia lub braku 

zasilania. 

 

2. Pytanie nr 2 dotyczy SWZ, Załącznik nr 3  

Zamawiający wymaga ostatecznego terminu dostawy, montażu i bezawaryjnego rozruchu 

urządzeń oraz przeszkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego 3 miesiące od dnia 

podpisania umowy. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy 

urządzeń o dodatkowe 2 miesiące i tym samym dopuszczenie wykonania instalacji 

urządzeń w terminie do 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wydłużenie ostatecznego terminu dostawy, montażu i 

bezawaryjnego rozruchu urządzeń oraz przeszkolenia personelu w siedzibie 

Zamawiającego w terminie do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  

3. Zamawiający informuje, że wydłuża terminu składania ofert tym samym 
Zamawiający zmienia termin składania ofert z „do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10.00” na „do 



 

dnia 09.01.2023 r. do godz. 10.00” oraz termin otwarcia ofert z „dnia 07.01.2023 r. o godz. 

10.15” na „dnia 09.01.2023 r. o godz. 10.15 
 

 

Zamawiający informuje, iż 

1)  udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami 

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy 

uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego 

 

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów 

zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami 

 

 

 

 

                                                                                           Z poważaniem 

Małgorzata Tarnawska 

Dyrektor 

     RCKiK w Kaliszu 

 


